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	 博士論文題目	 	 環境光が液晶モニタの空間分解能に与える影響について：（低コントラストデジタル
ファントムを用いた物理評価と視覚評価）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   
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	 医用画像を用途に応じた液晶モニタ（医用モニタ）にて読影することを、ソフトコピー診断と称している。
医用モニタの輝度や階調は出荷時には DICOM (Digital Information Communication on Medicine) part 14; 
GSDF (Grayscale Standard Display Function)などで管理されているものの、環境光の影響については考慮
されていない。環境光が低コントラスト空間分解能にどのような影響を与えるのかは、あまり研究されておら
ず、物理的、視覚的にも評価法が確立されていない。 
	 画像機器(CR (Computed Radiography), DR (Digital Radiography), CT (Computed Tomography))からの







医用モニタは、MS53i2 AR(TOTOKU) : 21.3型モノクローム、コントラスト比 470.5 : 1、最大輝度 400 cd/m2、
画素数2560 × 2048ピクセル、10ビット表示、画素ピッチ0.165 mm × 0.165 mmを使用する。輝度計はLS-100 
(Konica Minolta)、照度計は T-10 (Konica Minolta)を使用する。 
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ことも明らかとなった。最低輝度領域でも環境光が 300 ルクスより低いときでは 3 cycles/mmまでの視認率
は高かった。1160 ルクスでは視認率の低下は大きく、特に（比較信号／背景信号）(005/000)のとき、3 
cycles/mmでの視認率は 33 ％と低い値であった。 
医用モニタは最低輝度領域で環境光の影響を最も受けやすい。特に環境光が高い（部屋が明るい）場合には、
低コントラストの識別能低下が著しく、臨床画像で求められる淡い結節や淡く不明瞭な石灰化の検出には、45 
ルクス程度以下（より低コントラスト識別には 4 ルクス以下）の環境での読影が望ましいと考える。 
	 MTFは、測定法で高周波領域の値が若干異なった。エッジ法はバーパターン法より値に変化の幅が大きく、
高周波領域での低下傾向を認めた。さらに、視覚評価は高感度であるが、被検者間で変化の幅が大きい結果と
なった。低コントラスト空間分解能評価にはMTF測定することなく、視覚評価で代用できる可能性が示唆さ
れた。本研究で作製した低コントラストデジタルファントムは、日常の環境光が読影に影響していないかを確
認するためのツールとなり得ると考える。 
